SAMODZIELNY ZESPOL PUBLICZNYCH
‘. ZAKLADOW LECZNICTWA OTWARTEGO
SZPZLO WARSZAWA PRAGA POLUDNIE
04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Warszawa Praga Poludnle

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04
e Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63

Warszawa, dnia 11.09.2020 r.
Nr sprawy: SZPZLO/ZP/03/20

Informacja dla Firm, ktoére pobraty Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup i
dostawa aparatu USG - 1 szt. dla Zakladu Lecznictwa Otwartego przy ul. Styrskiej 44 w
Warszawie nalezacego do SZPZLO Warszawa Praga Potudnie

Ogtoszenie o wszczeciu postepowania zostato opublikowane w Biuletynie Zaméwien Publicznych w dniu
01.09.2020 r. pod numerem 579953-N-2020.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Pzp), (tekst

jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informujemy, ze wplynely zapytania dotyczace tresci
SIWZ.

W zwiazku z powyzszym przekazujemy tre$¢ zapytan Wykonawcéw wraz z wyjasnieniami
Zamawiajacego:

Pytanie Nr 1 - dotyczy punktu 2.

Prosimy o informacje czy zamawiajgcy pragnie zmieni¢ zapis o roku produkcji na wymagany 2020 r.?
Instalacja aparatu ma nastgpi¢ w czwartym kwartale 2020 r. Mozna $miato wnioskowac¢, ze kazdy
fabrycznie nowy sprzet powinien by¢ wyprodukowany w 2020 r.

Ad 1.

Zamawiajacy zmienia zapis na: ,,Aparat wyprodukowany nie wczes$niej niz w 2020 r.”

Pytanie Nr 2 - dotyczy punktu 16.

Zamawiajacy wymaga: ,regulacja pola obrazowania 35 cm”. Czy Zamawiajgcy miat na mysli
standardowy zakres regulacji pola obrazowania 1 — 35 cm? Prosimy o potwierdzenie czy jest to omytka
pisarska.

Ad 2.

Zamawiajacy zmienia zapis na: ,,Regulacja glebokosci pola obrazowania, Min. 34 cm.”

Pytanie Nr 3 - dotyczy punktu 34.

Zamawiajgcy wymaga obrazowania elastograficznego typu STRAIN. Prosimy o potwierdzenie czy
zamawiajgcy wymaga obrazowania elastograficznego na wszystkich oferowanych gtowicach?

Ad 3.

Zamawiajacy wymaga obrazowania elastograficznego typu STRAIN co najmniej na obu gtowicach
liniowych.

Pytanie Nr 4 - dotyczy punktu 44.

Czy Zamawiajgcy dopuéci do przetargu system ultrasonograficzny renomowanego producenta
o parametrach diagnostycznych przewyzszajacych wymagania tabeli technicznej SIWZ, ktory posiada
wbudowany dysk SSD systemowy o pojemnos$¢ 128 GB oraz wbudowany dysk HDD do zapisu zdjec i
danych uzytkownika o pojemnos¢ 500 GB?



Ad 4.
Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie Nr 5 — dotyczy Zatgcznika nr 6 do SIWZ — wzér umowy § 5 ust. 10

Czy Zamawiajgcy zmieni zapis z ,Potwierdzeniem wptywu zgtoszenia jest zwrotna informacja
skierowana niezwtocznie do ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE w formie pisemnej (faxem lub
drogg mailowg). W przypadku gdy WYKONAWCA nie potwierdzi zgtoszenia w ciggu 2 godzin od daty
skutecznego wystania, przyjmuje sig, ze zgtoszenie zostato skutecznie dokonane po uptywie 2-ch godzin
od momentu jego wystania.” na ,Potwierdzeniem wptywu zgtoszenia jest zwrotna informacja skierowana
niezwtocznie do ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE w formie pisemnej (faxem lub droga
mailowa). W przypadku gdy WYKONAWCA nie potwierdzi zgtoszenia w ciggu 2 godzin od daty
skutecznego wystania, przyjmuje sig, ze zgtoszenie zostato skutecznie dokonane po uptywie 2-ch godzin
od momentu jego wystania, gdy Zamawiajacy ma pewnos¢, Ze jego zgtoszenie dotarto do Wykonawcy”?

Ad. 5.

Zamawiajacy podtrzymuje zapis w Zataczniku nr 6 do SIWZ — wzér umowy § 5 ust. 10.

Pytanie Nr 6 — dotyczy Zatgcznika nr 6 do SIWZ — wzér umowy § 5 ust. 13

Czy Zamawiajgcy zmieni zapis z ,Niesprawnos¢ sprzetu objetego gwarancjg lub jakiej$ jego czesci
przediuza gwarancje o czas przestoju sprzetu liczony od drugiego dnia roboczego przewidzianego na
usunigcie awarii do ponownego uruchomienia sprzetu.” na ,Niesprawnos¢ sprzetu objetego gwarancja
lub jakiej$ jego czesci przediuza gwarancje o czas przestoju sprzetu liczony od drugiego dnia roboczego
przewidzianego na usunigcie awarii do ponownego uruchomienia sprzetu, pomijajgc sytuacje, w ktorej
Wykonawca dostarczy aparat zastepczy.”?

Ad. 6.

Zamawiajacy zmieni zapis z: ,Niesprawnos$¢ sprzetu objetego gwarancja lub jakiej$ jego czesci
przediuza gwarancje o czas przestoju sprzetu liczony od drugiego dnia roboczego
przewidzianego na usunigcie awarii do ponownego uruchomienia sprzetu.” na ,Niesprawnosé
sprzetu objetego gwarancja lub jakiej$ jego czesci przediuza gwarancje o czas przestoju sprzetu
liczony od drugiego dnia roboczego przewidzianego na usuniecie awarii do ponownego
uruchomienia sprzetu, pomijajac sytuacje, w ktérej Wykonawca dostarczy aparat zastepczy tej
samej klasy.”

Pytanie Nr 7 — dotyczy Zatgcznika nr 6 do SIWZ — wzér umowy § 5 ust. 17

Czy Zamawiajgcy zmieni zapis z ,WYKONAWCA gwarantuje minimum 10-letni okres dostepnosci do
czesci zamiennych do sprzetu.” na ,WYKONAWCA gwarantuje minimum 8-letni okres dostepnosci do
czesci zamiennych do sprzetu.”

Wielu producentéw sprzetu medycznego gwarantuje dostepnosé czesci zamiennych na okres min. 8 lat.

Ad. 7.

Zamawiajacy podtrzymuje zapis w Zataczniku nr 6 do SIWZ — wzér umowy § 5 ust. 17.

Pytanie Nr 8 — dotyczy Zatgcznika nr 6 do SIWZ — wzér umowy § 6 ust. 16

Czy Zamawiajgcy zmieni zapis z ,WYKONAWCA po zakoriczeniu Umowy usunie wszelkie dane
osobowe uzyskane na podstawie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie ich istniejace kopie. Po
wykonaniu zobowigzania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym WYKONAWCA powiadomi
ZAMAWIAJACEGO pisemnie o fakcie usunigcia danych” na ,WYKONAWCA po zakonczeniu Umowy
usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie ich
istniejgce kopie. Po wykonaniu zobowigzania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym WYKONAWCA
powiadomi ZAMAWIAJACEGO pisemnie o fakcie usuniecia danych, chyba, ze przepisy szczegdlne
stanowig inaczej"?



Ad. 8.

Zamawiajacy podtrzymuje zapis w Zataczniku nr 6 do SIWZ - wzér umowy § 6 ust. 16.

Pytanie Nr 9 — dotyczy Zatgcznika nr 6 do SIWZ — wzdér umowy § 7 ust. 3

Czy Zamawiajacy zmieni zapis z ,Przy kazdej wymianie noénika (dysku lub innego urzadzenia)
zawierajacego danego osobowe WYKONAWCA przekaze ZAMAWIAJACEMU zgodnie z protokotem
odbioru. Wymienione nosniki stanowig wiasnos¢ ZAMAWIAJACEGO.” na ,Przy kazdej wymianie
nosnika (dysku lub innego urzadzenia) zawierajgcego danego osobowe WYKONAWCA przekaze

ZAMAWIAJACEMU zgodnie z raportem serwisowym. Wymienione nosniki stanowig wlasnosé
ZAMAWIAJACEGO."?

Ad. 9.

Zamawiajacy zmienia zapis na: "Przy kazdej wymianie nosnika (dysku lub innego
urzadzenia) zawierajagcego dane osobowe WYKONAWCA przekaze go ZAMAWIAJACEMU
zgodnie z raportem serwisowym. Wymienione no$niki stanowia wlasno$é ZAMAWIAJACEGO?”.

Pytanie Nr 10 — dotyczy Zatgcznika nr 6 do SIWZ — wzér umowy § 9 ust. 1

Czy Zamawiajgcy zmieni zapis wzoru umowy z ,W przypadku jednostronnego odstgpienia od Umowy
przez WYKONAWCE, ZAMAWIAJACY bedzie miat prawo zgdaé kary umownej w wysokosci 20 %
wartosci brutto Umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.” na ,W przypadku jednostronnego
odstgpienia od Umowy przez WYKONAWCE, ZAMAWIAJACY bedzie miat prawo zadaé kary umowne;j
w wysokosci 10 % wartosci brutto Umowy, o ktdrej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.”

Kary umowne nie mogg by¢ forma wzbogacania sie Zamawiajgcego.
Ad. 10.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie Nr 11 - dotyczy Zatgcznika nr 6 do SIWZ — wzér umowy § 9 ust. 4

Czy Zamawiajacy zmieni zapis wzoru umowy z ,W przypadku jednostronnego rozwigzania Umowy przez
ZAMAWIAJACEGO, zgodnie z § 8 ust. 2 Umowy, ZAMAWIAJACY bedzie miat prawo zadac¢ kary
umownej w wysokosci 20 % wartosci brutto Umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.” na
W przypadku jednostronnego rozwigzania Umowy przez ZAMAWIAJACEGO, zgodnie z § 8 ust. 2
Umowy, ZAMAWIAJACY bedzie miat prawo zgdaé kary umownej w wysokosci 10 % wartosci brutto
Umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.”?

Kary umowne nie mogg by¢ forma wzbogacania sie Zamawiajacego.

Ad. 11.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie Nr 12 — dotyczy Formularza Warunkéw Technicznych - Zatacznik nr 1 do SIWZ, pkt 13

Czy Zamawiajacy dopusci do udziatu w postepowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego
producenta znacznie przewyzszajgcy niektére wymagania Zamawiajgcego, ktérego zakres
czestotliwosci pracy gtowic wspotpracujgcych z aparatem wynosi od 1,0 MHz do 14,0 MHz?
Zamawiajacy zamierza kupi¢ aparat USG wyposazony w glowice o maksymalnej czestotliwosci 13,0
MHz w zwigzku z tym zmiana parametru nie wplynie na jako$é diagnostyczng aparatu, a dopuszczenie
parametru pozwoli na ztozenie waznej oferty, a wiec zwiekszy konkurencyjno$é postepowania.

Ad. 12.
Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie Nr 13 — dotyczy Formularza Warunkéw Technicznych- Zatgcznik nr 1 do SIWZ, pkt 14



Czy Zamawiajacy dopusci do udziatu w postepowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego
producenta znacznie przewyzszajgcy niektére wymagania Zamawiajacego, ktérego liczba obrazow
pamigci dynamicznej (tzw. Cineloop) wynosi 22007 Parametr ten nie ma wptywu na jako§é
diagnostyczng obrazu. Dopuszczenie parametru wptynie na ilo$é zlozonych ofert, a wiec zwiekszy
konkurencyjno$¢ postepowania.

Ad. 13.
Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie Nr 14 — dotyczy Formularza Warunkéw Technicznych- Zatacznik nr 1 do SIWZ, pkt 17

Czy Zamawiajgcy dopusci do udziatu w postepowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego
producenta znacznie przewyzszajacy niektére wymagania Zamawiajacego, wyposazony w podstawe
jezdna z czterema obrotowymi kotami z mozliwo$cig blokowania dwoch z nich? Parametr ten nie ma
wptywu na jako$¢ diagnostyczng obrazu. Dopuszczenie parametru wptynie na ilogé ztozonych ofert, a
wigc zwigkszy konkurencyjnos¢ postepowania.

Ad. 14.

Zamawiajacy dopusci urzadzenie z podstawa jezdna z czterema obrotowymi kolami z
mozliwos$cia blokowania co najmniej dwoch két.

Pytanie Nr 15 — dotyczy Formularza Warunkéw Technicznych- Zatacznik nr 1 do SIWZ, pkt 21

Czy Zamawiajacy dopusci do udziatlu w postepowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego
producenta znacznie przewyzszajgcy niektore wymagania Zamawiajacego, umozliwiajacy od$wiezanie
obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) na poziomie 227 obrazéw/s? Tak mata réznica nie wptynie
znaczaco na wartos¢ diagnostyczng uzyskanego obrazu, a dopuszczenie parametru wplynie na ilos¢
ztozonych ofert co zwigkszy konkurencyjno$é postepowania.

Ad. 15.
Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie Nr 16 — dotyczy Formularza Warunkéw Technicznych- Zatacznik nr 1 do SIWZ, pkt 32

Czy Zamawiajgcy dopusci do udziatu w postepowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego
producenta znacznie przewyzszajacy nhiektére wymagania Zamawiajgcego, wyposazony w przycisk do
automatycznej korekcji kata bramki dopplerowskiej w zakresie +/- 60 stopni. Stosowanie kata bramki
dopplerowskiej powyzej 60 stopni jest niezgodne ze sztuka wykonywania badan dopplerowskich i
prowadzi do uzyskania wyniku obarczonego btedem pomiarowym.

Ad. 16.

Zamawiajacy dopusci urzadzenie wyposazone w przycisk do automatycznej korekcji kata bramki
dopplerowskiej w zakresie +/- 60 stopni.

Pytanie Nr 17 — dotyczy Formularza Warunkéw Technicznych- Zatacznik nr 1 do SIWZ, pkt 39

Czy Zamawiajgcy dopusci do udziatu w postepowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego
producenta znacznie przewyzszajacy niektére wymagania Zamawiajacego, umozliwiajgcy obrazowanie
trapezowe i nie umozliwiajacy obrazowania rombowego na gtowicach liniowych? Obrazowanie rombowe
nie jest wykorzystywane w codziennej pracy lekarza, a dopuszczenie parametru wptynie na ilosc
ztozonych ofert co zwigkszy konkurencyjno$¢ postepowania.

Ad. 17.
Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie Nr 18 — dotyczy Formularza Warunkéw Technicznych- Zatacznik nr 1 do SIWZ, pkt 41



Czy Zamawiajacy dopusci do udziatu w postepowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego
producenta znacznie przewyzszajgcy niektére wymagania Zamawiajgcego, umozliwiajgcy zmiane koloru
w Color Dopplerze na 8 map? Tak mata réznica nie wptynie na komfort pracy operatora, a dopuszczenie
parametru wptynie na ilo$¢ ztozonych ofert co zwigkszy konkurencyjno$é postepowania.

Ad. 18.

Zamawiajacy dopusci urzadzenie umozliwiajace zmiane koloru w Color Dopplerze na 8 map.

Pytanie Nr 19 — dotyczy Formularza Warunkéw Technicznych- Zatacznik nr 1 do SIWZ, pkt 44

Czy Zamawiajgcy uzna rozwigzanie za réwnowazne jezeli wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego
producenta bedzie wyposazony w wewnetrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy,
sekwencje)z dyskiem HDD o pojemnosci min. 500 GB? Dopuszczenie parametru wptynie na ilosé
ztozonych ofert, a wigc zwiekszy konkurencyjno$é postepowania.

Ad. 19.
Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie Nr 20 — dotyczy Formularza Warunkéw Technicznych- Zatgcznik nr 1 do SIWZ, pkt 46

Czy Zamawiajgcy dopusci do udziatu w postepowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego
producenta znacznie przewyzszajgcy niektore wymagania Zamawiajacego, umozliwiajacy zapis obrazéw
w formatach: DICOM, JPG oraz petli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z mozliwoscig eksportu na
zewnetrzne nosniki typu PenDrvie lub ptyty CD/DVD? Sg to najbardziej powszechne formaty zapisu
plikow odtwarzane bezproblemowo na kazdym urzadzeniu. Dopuszczenie parametru wplynie na ilosé
ztozonych ofert, a wigc zwigkszy konkurencyjnoéé postepowania.

Ad. 20.

Zamawiajacy dopusci urzadzenie umozliwiajace zapis obrazéw w formatach: DICOM, JPG oraz
petli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z mozliwoscia eksportu na zewnetrzne noséniki typu
PenDrvie lub ptyty CD/DVD.

Pytanie Nr 21 — dotyczy Formularza Warunkéw Technicznych- Zatacznik nr 1 do SIWZ, pkt 47

Czy Zamawiajgcy dopusci do udziatu w postepowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego
producenta znacznie przewyzszajacy niektore wymagania Zamawiajagcego, ktdry nie  umozliwia
jednoczesnego zapisu obrazu na wewnetrznym dysku HDD i no$niku typu PenDrive oraz wydruku
obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostepne po naciénieciu jednego przycisku? Opisane w taki
sposob rozwigzanie, umozliwia ztozenie wytgcznie oferty na aparat jednej firmy co stanowi naruszenie
przepisu art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, nakazujgcego przeprowadzenie postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego w spos6b zapewniajgcy zachowanie uczciwej konkurencji i réwne traktowanie
wykonawcow.

Ad. 21.

Zamawiajacy zmienia tre$¢ punktu 47 zatacznika nr 1 do SIWZ na: Zapis obrazu na wewnetrznym
dysku twardym i nosniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze.

Pytanie Nr 22 — dotyczy Formularza Warunkéw Technicznych- Zatacznik nr 1 do SIWZ, pkt 64, 65

Czy Zamawiajacy dopusci do udziatu w postepowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego
producenta wyposazony w gtowice konweksowa o zakresie czestotliwosci pracy 2,0 — 6,0 MHz i liczbie
elementéw akustycznych 3847 Wyzsze pasmo czestotliwosci pozwoli na bardziej szczegotowe
zwizualizowanie struktur. Dopuszczenie parametru wptynie na ilosé ztozonych ofert, a wiec zwigkszy
konkurencyjno$¢ postepowania.

Ad. 22.
Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.



Pytanie Nr 23 — dotyczy Formularza Warunkéw Technicznych- Zatgcznik nr 1 do SIWZ, pkt 69

Czy Zamawiajgcy dopu$ci do udziatu w postepowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego
producenta wyposazony w gtowice liniowg o zakresie czestotliwosci pracy 4,0 — 12,0 MHz? Wyzsze
pasmo czestotliwosci pozwoli na bardziej szczegdtowe zwizualizowanie struktur. Dopuszczenie
parametru wptynie na ilo$¢ ztozonych ofert, a wiec zwiekszy konkurencyjno$¢ postepowania.

Ad. 23.
Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie Nr 24 — dotyczy Formularza Warunkéw Technicznych- Zatgcznik nr 1 do SIWZ, pkt 75

Czy Zamawiajacy dopusci do udziatu w postepowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego
producenta wyposazony w gtowice liniowg o zakresie czestotliwosci pracy 5,0 — 12,0 MHz? Tak mata
roznica nie wptynie znaczgco na warto$¢ diagnostyczng uzyskanego obrazu, a dopuszczenie parametru
wptynie na ilos¢ ztozonych ofert co zwiekszy konkurencyjno$¢ postepowania.

Ad. 24.
Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie Nr 25 — dotyczy Formularza Warunkéw Technicznych- Zatgcznik nr 1 do SIWZ, pkt 81

Czy Zamawiajgcy dopusci do udziatu w postepowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego
producenta wyposazony w gtowice endowaginalng o zakresie czestotliwosci pracy 4,0 — 9,0 MHz? Tak
mata roznica nie wptynie znaczgco na wartos¢ diagnostyczng uzyskanego obrazu, a dopuszczenie
parametru wptynie na ilo$¢ ztozonych ofert co zwigkszy konkurencyjnoéé postepowania.

Ad. 25.
Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie Nr 26 — dotyczy Formularza Warunkéw Technicznych- Zatgcznik nr 1 do SIWZ, pkt 91

Czy Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, w przypadku, gdy autoryzowany serwis jest inny niz
dostawca sprzetu, by zamiast kopii umowy zostato zataczone oéwiadczenie tegoz autoryzowanego
serwisu gwarantujgcego serwis przez caty okres trwania gwarangiji.

Ad. 26.
Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

Zamawiajacy informuje, Ze udzielone na zapytania odpowiedzi stanowia integralna czesé SIWZ i

obowiazuja strone Wykonawcy podczas skladania oferty.
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